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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/03186/2023-900/010366/2023 zo dňa 17. 07. 2023 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej  
len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) 
zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu 
autorizácie doručenej úradu dňa 26. 06. 2023 a na základe posúdenia plnenia autorizačných 
požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) a c) zákona  
o metrológii 
 

mení 
 
autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019  
zo dňa 25. 07. 2019 v znení Rozhodnutia č. UNMS/00527/2020-900/001665/2020 zo dňa  
30. 01. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 zo dňa  
25. 07. 2019“) autorizovanej osobe 
 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. 
Studená 967/3, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31 821 987  

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na výkon overovania určených meradiel – materializovaných dĺžkových mier, 
skúšobných sít, skúšobných trhacích strojov a lisov, tvrdomerov na betón 
a napínacích zariadení na predpätý betón od nadobudnutia právoplatnosti  
tohto rozhodnutia tak, že body 3 a 4 výroku Rozhodnutia č. UNMS/02245/2019-
900/008893/2019 zo dňa 25. 07. 2019 znejú: 
 
„3. Príručka riadenia skúšobného a metrologického laboratória Technického a skúšobného 
ústavu stavebného, n.o., Studená 967/3, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, vydanie 
č. 3, dátum schválenia: 22. 03. 2023 (ďalej len ,,príručka riadenia“) je záväznou riadiacou 
dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska. 
 
4.   Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

P
o

lo
ž
k
a
 

Druh overovaných 
určených meradiel 

(Položka prílohy č. 1 

vyhlášky úradu  

č. 161/2019 Z. z. 

o meradlách  

a metrologickej kontrole 

v znení vyhlášky úradu  

č. 346/2022 Z. z.) 

Merací rozsah 
Rozšírená 
neistota U 

(k = 2) 

Zavedené metódy 

Ostatné 

špecifikácie 
Druh Dokumentácia 

1 

Materializovaná 
dĺžková miera - kovová 

(pol. 1.1.1 a)) 

do 50 m 

(0,14 + 0,03 · L)  

mm  

  

kde L je číselná  

hodnota dĺžky  
v metroch 

Priame porovnávanie 
overovaného meradla 

s etalónovým 
meradlom, chyba 

meradla sa stanoví 
pomocou mikroskopu  

s elektronickým 
odčítaním 

Pracovný 
postup  

MPI-105 

Trieda 
presnosti II  

  
Overovanie  
v laboratóriu 
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2 
Skúšobné sito  

(pol. 1.1.4) 
(0,02 až 125) mm 

v rozsahu 
(0,02 až 3,55) 

mm 
(0,6 + 4,9 . w) 

μm 
kde w je v mm 

 
v rozsahu 

(4,0 až 7,1) mm 
8,0 μm 

 
v rozsahu 

(8 až 125) mm 
24,0 μm 

v rozsahu   
(0,020 až 3,550) mm 

preosievanie 
skúšobného 

materiálu  
  

v rozsahu   
(4,00 až 7,10) mm 

priame optické 
meranie  

  
v rozsahu   

(8,00 až 125,00) mm 
priame meranie 

posuvným meradlom 

Pracovný 
postup   

MPI-101 

Overovanie  
v laboratóriu 

3 

Skúšobné trhacie stroj  
a lis 

(pol. 2.4.1) 

14 N až 5 MN 

v rozsahu 

(14 až 100) N  

0,06 %  

pre ťah/tlak 

 

v rozsahu 

(100 až 2000) N 

0,03 %  

pre ťah/tlak 

 

v rozsahu 

(2 až 500) kN 

0,06% pre ťah 

 

v rozsahu 

(2 až 5000) kN 

0,06% pre tlak 

Priame porovnávanie 
meradla sily 

skúšobného stroja  
s etalónovým 
meradlom sily 

Pracovný 
postup   

MPI-102 

Triedy 
presnosti   
1, 2 a 3  

  
Overovanie  
na mieste 
inštalácie 

stroja 

4 
Tvrdomer na betón 

(pol. 2.4.4) 

energia úderu 
(0,735 až 2,207) J 

0,6 dielika 
Stanovenie hodnoty 
odrazu na etalónovej 

nákove 

Pracovný 
postup   

MPI-104 

Tvrdomery  
Original  
Schmidt 
typ L a N  

  
Overovanie  
v laboratóriu 

5 

Napínacie 
zariadenie  

na predpätý betón  

(pol. 2.4.5) 

20 kN až 5 MN 0,28 %   

Priame 
porovnávanie 
meradla sily  

s etalónovým 
meradlom, v prípade 
meradla sily v iných 

jednotkách  
ako v Newtonoch sa 
stanoví kalibračný 

vzťah 

Pracovný 
postup   

MPI-103 

Triedy 
presnosti  

1 a 2  
  

Overovanie  
na mieste 
inštalácie  

napínacieho 
zariadenia 

Poznámky, vysvetlivky: 
MPI – metrologická postup interný. Relatívne neistoty sú uvedené v % z meranej hodnoty.“ 

 
Ostatné časti výroku Rozhodnutia č. UNMS/02245/2019-900/008893/2019 zo dňa  
25. 07. 2019 zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 26. 06. 2023 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť  
o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – materializovaných dĺžkových 
mier, skúšobných sít, skúšobných trhacích strojov a lisov, tvrdomerov na betón a napínacích 
zariadení na predpätý betón (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“), ktorá bola 
zaevidovaná pod evidenčným číslom 1008/2023. Predmetom žiadosti o zmenu autorizácie 
bolo zosúladenie rozsahu autorizácie s rozsahom akreditácie a vydanie novej príručky 
riadenia pre pracovisko autorizovanej osoby. 
 

Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii  
na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov 
v žiadosti o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov. 
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Rozsah a technické špecifikácie predmetu činnosti autorizovanej osoby spolu 
s príručkou riadenia autorizovanej osoby boli posúdené podľa normy ISO/IEC 17025:2017 
Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií počas 
posudzovania Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“), ktoré sa konalo 
dňa 02. 03. 2023 na pracovisku autorizovanej osoby. Na základe uvedeného posudzovania 
SNAS vydala autorizovanej osobe Rozhodnutie o akreditácii č. 004/10633/2023/1 zo dňa  
15. 06. 2023, ktorého prílohou je rozsah akreditovanej činnosti. 

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o metrológii autorizovaná osoba má vytvorený 

fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie  
určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 
alebo iného porovnateľného systému kvality.  
 
 Podľa § 33 ods. 2 zákona o metrológii splnenie autorizačných požiadaviek  
podľa odseku 1 písm. a) až o) môže žiadateľ o autorizáciu preukázať akreditáciou  
podľa osobitného predpisu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu  
na výkon overovania určeného meradla, pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti 
rozhodnutia o autorizácii. 
 

Podľa § 35 ods. 5 písm. e) zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii obsahuje 
identifikačný údaj dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek. 

 
Podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii obsahuje 

predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je 
predmetom autorizácie. 

 
Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, 

ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) 
zákona o metrológii. 

 
Podľa § 36 ods. 1 písm. c) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, 

ak autorizovaná osoba požiada úrad o rozšírenie predmetu a rozsahu autorizácie. 
 

Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie  
tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia 
o autorizácii.  

 
Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o zmenu autorizácie a dokumentmi súvisiacimi  

so žiadosťou o zmenu autorizácie, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe  
uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie:  

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti.  
 
 

    Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
                 predsedníčka úradu 
 (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 


