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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/02675/2025-900/007268/2025 zo dňa 2. 06. 2025 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej  
len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) 
zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu 
autorizácie doručenej úradu dňa 14. 05. 2025 a na základe posúdenia plnenia autorizačných 
požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona  
o metrológii 
 

mení 
 
autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. UNMS/03718/2022-900/014461/2022 zo dňa  
26. 09. 2022 autorizovanej osobe 
 

 VUJE, a.s. 
Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474  

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na výkon overovania určených meradiel – prístrojových transformátorov prúdu  
a napätia používaných v spojení s elektromermi od nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia tak, že bod 5 výroku Rozhodnutia č. UNMS/03718/2022-
900/014461/2022 zo dňa 26. 09. 2022 znie: 
 
„5.   Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

P
o

lo
ž
k
a
 

Druh overovaných 
určených meradiel 

(položka prílohy č. 1 vyhlášky 

úradu č. 161/2019 Z. z.  

o meradlách a metrologickej 

kontrole v znení vyhlášky 

úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej 

len „vyhláška o meradlách 

a metrologickej kontrole“)) 

Merací rozsah 
Rozšírená 
neistota U 

(k = 2) 

Zavedené metódy 

Ostatné 
špecifikácie 

Druh Dokumentácia 

1 

Prístrojový transformátor 
prúdu a napätia 

používaný v spojení  
s elektromerom 

(prúdový) 

(pol.: 4.6) 

Primárny prúd: 
5 A až 5 000 A 
 
Sekundárny prúd: 
1 A až 5 A 

Uε = 0,03 % 
 
Uδ = 1 uhlová 
minúta 

Diferenciálna 
metóda 

Pracovný postup 
VP-175/xy* Postup 

overovania meracích 
transformátorov 

  
Príloha č. 50 vyhlášky  

o meradlách  
a metrologickej kontrole 

Trieda 
presnosti 

0,2 a nižšie 

2 

Prístrojový transformátor 
prúdu a napätia 

používaný v spojení  
s elektromerom 

(napäťový) 

(pol.: 4.6) 

Primárne napätie: 

1/  kV až 400/  kV 

 
Sekundárne napätie: 

100/  V 

Uε = 0,06 % 
 
Uδ = 1 uhlová 
minúta 

Diferenciálna 
metóda 

Pracovný postup 
VP-175/xy* Postup 

overovania meracích 
transformátorov 

  
Príloha č. 50 vyhlášky  

o meradlách  
a metrologickej kontrole 

Trieda 
presnosti 

0,2 a nižšie 
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3 

Prístrojový transformátor 
prúdu a napätia 

používaný v spojení  
s elektromerom 
(kombinovaný) 

(pol.: 4.6) 

Primárny prúd: 
5 A až 5 000 A 
 
Sekundárny prúd: 
1 A až 5 A 

Uε = 0,03 % 
 
Uδ = 1 uhlová 
minúta 

Diferenciálna 
metóda 

Pracovný postup 
VP-175/xy* Postup 

overovania meracích 
transformátorov 

 
Príloha č. 50 vyhlášky  

o meradlách  
a metrologickej kontrole 

Trieda 
presnosti 

0,2 a nižšie 
Primárne napätie: 

1/  kV až 400/  kV 

 
Sekundárne napätie: 

100/  V 

Uε = 0,06 % 
 
Uδ = 1 uhlová 
minúta 

*xy – číslo revízie dokumentu“ 
 
Ostatné časti výroku Rozhodnutia č. UNMS/03718/2022-900/014461/2022 zo dňa  
26. 09. 2022 zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 14. 05. 2025 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť  
o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – prístrojových transformátorov 
prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona 
o metrológii (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“), ktorá bola zaevidovaná  
pod evidenčným číslom 1118/2025. Predmetom žiadosti o zmenu autorizácie bolo 
schválenie formálnej zmeny označenia pracovného postupu na výkon overovania 
prístrojových transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi. 
 

Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii  
na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov 
v žiadosti o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov. 
 
 Formálna zmena označenia pracovného postupu na výkon overovania prístrojových 
transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi sa vykonala 
z označenia „VP-175/07“ na označenie „VP-175/xy“, v rámci ktorého „xy“ je poradové číslo 
revízie dokumentu. 
 

Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o metrológii autorizovaná osoba má vytvorený 
fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie  
určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom  
autorizácie, a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa normy  
ISO/IEC 17025:2017 alebo iného porovnateľného systému kvality.  

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. n) zákona o metrológii autorizovaná osoba má vypracovanú 

dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa písmen a) až o), 
ktorá musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa normy ISO/IEC 17025:2017 
alebo iného porovnateľného systému kvality. 
  
 Podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii obsahuje 
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je 
predmetom autorizácie. 
 

Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, 
ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) 
zákona o metrológii. 

 
Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie  

tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia 
o autorizácii.  
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Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o zmenu autorizácie, dokumentmi súvisiacimi  
so žiadosťou o zmenu autorizácie, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe  
uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie:  

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti. 

 
 
 

               Ing. Pavol Pavlis 
                                                                                                 predseda úradu 
                                                                             (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 


