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ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Štefanovičova 3, 814 39 B r a t i s l a v a 

D O D ATOK č . 1 
zo dňa 01.04.1997 

k Rozhodnutiu č. 707/89/320 zo dňa 03.03.1989, ktorým s a vydalo 

POVOLENIE DOVOZU MJE RADLA 

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu 

ČS 12 82/88-707 

Na žiadost ILAB, s p o l . s r.o., Radlinského 9, 811 07 B r a t i s l a v a , 
SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na zákla
de § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, 
ktorým s a rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kom
penzáciou zaťaženia I . t r i e d y p r e s n o s t i , typu JL-200 o typ 
JL-180 ako určeného meradla p r i dodržaní technických údajov 
a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku. 

Výrobca: CHYO Balance Corporation, Japonsko 

Zdôvodnenie; 
Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 

požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené 
skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom B r a t i s l a 
v a . 

Poučenie o odvolaní: 
P r o t i tomuto Dodatku k Rozhodnutiu j e možné podat na ÚNMS SR 

r o z k l a d do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadatelovi. 
Príloha j e neoddělitelnou súčastou tohto Dodatku. Obsahuje 
1 s t r a n u . 



Príloha Dodatku č.l 
k Rozhodnutiu číslo 707/89/3 20 zo dňa 3.3.1989 

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy JL-180 

Výrobca meradla: Firma Chyo Balance Corporation, Japonsko 

Dodatok č.l j e predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov: 

Rozhodnutie č.707/89/320 sa v bode 2 dopĺňa 
o váhy JL-180 ktorých metrologické parametre sú 

Max Min e d TP 
typ g g mg mg 

JL-180 180 0.1 1 0.1 

Max - horná medza váživosti 
Min - dolná medza váživosti 

e - hodnota overovacieho d i e l i k a 
d - hodnota d i e l i k a 

TP - t r i e d a p r e s n o s t i 
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