
URAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava 

D O D A T O K Č: _ 2 

zo dňa 11.07.1997 

k Rozhodnutiu č. 1187/92/220 zo dňa 15.06.1992, ktorým sa vydalo 

SCHVÁLENIE TYPU ÍVEE RADLA 

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu 

TCS 142/92—1187 

Na žiadost firmy SIGMA ENGINEERING, a.s., Pasteurova 8a, 772 07 
Olomouc, ČR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok 
č. 2, ktorým sa upravuje schválenie typu clonového merača 
pretečeného množstva tekutín, typ FAMET. 
Týmto Dodatkom sa mení názov výrobcu clonového merača pretečeného 
množstva tekutín, typ FAMET, z pôvodného DIREGT, a.s., Čechova 
u l . , P.O.BOX 75, 256 01 Benešov, ČR na SIGMA ENGINEERING, a.s., 
Pasteurova 8a, 772 07 Olomouc, ČR. 

Zdôvodnenie; 
Dodatok č. 2 sa vydáva na základe doplnku Českého metrolo­

gického inštitútu č. 2 zo dňa 09.04.1997 k rozhodnutiu Česko-Slo-
venského metrologického ústavu č. 1187/92/220 zo dňa 15.06.1992. 
Poučenie o odvolaní: 

Pr o t i tomuto Dodatku k Rozhodnutiu j e možné podat na ÚNMS SR 
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadatelovi. 
Príloha j e neoddelitelnou súčastou tohto Dodatku. Obsahuje dopl^ 
nok ČMI. 



ČESKÝ METROLOGICKÝ INŠTITÚT 

ROZHODNUTÍ 

O SCHVÁLENÍ T Y P U MÉŔIDLA 

DOPLNÉK č. 2 
k rozhodnutí o schválení typu mefidla č. 1187/92/220 ze dne 15.06.1992 

úrední značky schválení typu méŕidla 

TCS 142/92 -1187 
Typ mefidla: clonový méŕič proteklého množství tekutín 

typ FAMET, 
výrobce: DIREGT, Benešov, ČR. 
Doplnék č. 2 vydává Český metrologický inštitút na žádost firmy SIGMA, Engineering, a.s. 
Olomouc, pobočka Benešov. 
Na základe organizačních zmén u výrobce, doložených písemnými dokumenty, se mení 
základní technické údaje o výrobci clonového méŕiče proteklého množství tekutín typ 
FAMET takto: 
výrobce: SIGMA ENGINEERING, a. s. 

Pasteurova 8 a 772 07 Olomouc, ČR. 

Ostatní údaje a podmínky výše uvedeného rozhodnutí o schválení typu mefidla ze dne 15.06. 
1992 a Doplňku č. 1 zustávají v platnosti beze zmeny a nový výrobce zajistí jejich dodržení. 
Príslušné legislatívni doklady k tomuto dodatku j sou uložený na ČMI, Brno. 
Platnost DOPLŇKU č. 2 k TCS 142/92 - 1187 je ode dne jeho vydání. 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Českého metrologického inštitútu rozklad do 15 dnu ode 
dne jeho oznámení. 

Bez pfíloh 

RNDr. Pavel Klenovský 
ŕeditel ČMI 

Brno, 9. dubna 1997 


