
88i 

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Štefanovičova 3, 814 39 B r a t i s l a v a 

Rozhodnutie č. 960/128/96-213/P zo dňa 04.09.1997, ktorým s a vydáva 

O S V E D Č E N I E 

O PODMIENEČNOM 

SCHVÁLENÍ T Y3?U MERADLA 

Na žiadost firmy HELAGO, s.r.o., Kragujevská 17, 010 01 Žilina, 
SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe 
§ 7 a § 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii 

s c h v a l u j e 

neautomatické vážiace zari a d e n i e typ AD-1, ako určené meradlo p r i 
dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe toh
to Rozhodnutia. 
Výrobca: A&D Company, Limited 

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku 
Tokyo 170, Japonsko 

Zmeny technických údajov meradla a podmienok n i e sú dovolené. 
Schválený typ meradla podlieha povinnému overeniu pred uvedením 
do obehu a počas jeho používania. 
P l a t n o s t tohto Osvedčenia končí dňom 31.12.1997. 

Meradlu s a přiděluje štátna značka schváleného typu meradla: 

TSQ 128/96-213 

ktorá musí byt uvedená na každom meradle tohto typu. 

Zdôvodnenie: 
Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 

požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené 
skúškou typu vykonanou v Nederlands M e e t i n s t i t u u t , Holandsko 
a odborným posúdením Rozhodnutia o schválení typu č. T2178, R e v i 
s i o n 13, zo dňa 13.12.1995 Službami legálnej metrológie Sloven
s k e j r e p u b l i k y Banská B y s t r i c a . 

Poučenie o odvolaní: 
P r o t i tomuto Rozhodnutiu j e možné podat na ÚNMS SR r o z k l a d 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadatelovi. 

Príloha j e neoddělitelnou súčastou tohto Rozhodnutia. Obsahuje 
Rozhodnutie NMi č. T2178 Re v i s i o n 13. 

Ing. J o z ef Or^ovský 
r i a d i t e l odboru /^setrológie 

ÚNMS SR 


