
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Štefanovičova 3, 814 39 B r a t i s l a v a 

Rozhodnutie č. 960/128/96-232 zo dňa 13.06.1997, ktorým s a vydáva 

O S V E D Č E N I E 
O SCHVÁLENÍ T Y E5 TU MERADLA 

Na žiadost WESICO, s p o l . s r.o., Partizánska 76, 957 01 Bánovce 
nad Bebravou, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii 

s c h v a l u j e 

elektronické žeriavové váhy závesné typového radu SCS-xx-5-A ako 
určené meradlo p r i dodržaní technických údajov a podmienok, uve
dených v prílohe tohto Rozhodnutia. 

Výrobca: Tamtron OY, PL 15, FIN-33561 Tampere, Fínsko 

Zmeny technických údajov meradla a podmienok n i e sú dovolené. 
Schválený typ meradla podlieha povinnému overeniu pred uvedením 
do obehu a počas jeho používania. 
P l a t n o s t tohto Osvedčenia končí dňom 13.06.2007. 
Meradlu s a přiděluje štátna značka schváleného typu meradla: 

TSQ 128/96—232 

ktorá musí byt uvedená na každom meradle tohto typu. 

Zdôvodnenie: 
Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 

požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené 
skúškou typu vykonanou v Českom metrologickom inštitúte a odbor
ným posúdením rozhodnutia o schválení typu meradla č. 2183/96/1 
zo dňa 31.01.1996 Službami legálnej metrológie Slovenskej repub
l i k y Banská B y s t r i c a . 

Poučenie o odvolaní: 
P r o t i tomuto Rozhodnutiu j e možné podat na ÚNMS SR r o z k l a d 

do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. 

Príloha j e neoddělitelnou súčastou tohto Rozhodnutia. Obsahuje 
celkove 1 s t r a n u a rozhodnutie ČMI. 
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č. 960/128/96-232 

Strana 1/1 
TSQ 128/96-232 

Elektronické z e r i a v á h y 

z á. v<=; sriťs , -fcŷ ov̂ - rad. SCS—xx—5—A 

Výrobca: Tamtron OY, PL 15, FIN-33561 Tampere, Fínsko 

Štátna značka schváleného typu meradla: 

Pre Slovenskú republiku platí protokol o t e c h n i c k e j skúške 
a technická príloha k Rozhodnutiu ČMI o schválení typu meradla č. 
2183/96/1 zo dňa 31.01.1996 (úradná značka schváleného typu pre 
ČR TCM 128/95-2183) s nasledujúcimi zmenami: 

1. V celom t e x t e s a odvolávky na ČSN EN 45 501 nahrádzajú odvo-
lávkami na STN EN 45501. 

2. Bod 1. Popis meradla 
sa dopĺňa textom: 
"Elektronické žeriavové váhy závesné typového radu SCS-xx-5-A 
sú graduované váhy s neautomatickou činnosťou. Váhy n i e sú 
určené na priamy predaj obyvateľstvu. Váhy môžu mať delený 
rozsah váživosti. 
Váhy sú stále vybavené: 
- indikačným zariadení zabudovaným do nosiča zaťaženia, 
- poloautomatickým nulovacím zariadením, 
- subtraktivnym tarovacím vyvažovacím zariadením a 
- zariadením na automatickú k o r e k c i u n u l y (do 3,7 % z Max). 

3. Bod 4. Údaje na meradle 
sa dopĺňa textom: 
"Všetky údaje na meradle musia byť v štátnom jazyku, medziná
rodne používané skratky sú povolené." 
Na hlavnom štítku váh musí byť uvedená štátna značka schvále
ného typu meradla TSQ 128/96-232. 

4. Bod 6. Doba p l a t n o s t i overenia 
Text bodu s a nahrádza textom: 
"Doba p l a t n o s t i overenia j e v súlade s Výmerom FÚNM č. 
M-101/91 stanovená na dva roky". 

TSQ IL2S/S><5 — 232 

Vypracoval: I n g / Jozef Tomko, SLM SR MP B r a t i s l a v a 

Riaditeľ SLM SR MP B r a t i s l a v a : Ing. L a d i s l a v Hudobar 

Riaditeľ SLM SR Banská B y s t r i c a : J ozef Slamk. 

V B r a t i s l a v e dňa 13.06.1997 



Č E S K Ý M E T R O L O G I C K Ý I N S T I T U T 
B r n o 

ROZHODNUTÍ 
O SCHVÁLENÍ TYPU MĚŘIDLA 

č. 2183/96/1 

Na žádost f y MALINA-Speedglas, Pod tratí 2, Jab l o n e c n.Nisou, 
Český metrologický i n s t i t u t , p o d l e zákona o m e t r o l o g i i , 
č. 505/1990 S b . , § 6 , 7 

s c h v a l u j e 
t y p měřidla: 

elektromechanické váhy jeřábové závěsné 
t y p SCS, třída přesnosti I I I , 

výrobce: TAMTRON OY, Tampere, F i n s k o , 

při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příloze 
t o h o t o rozhodnutí. 

Měřidlu se přiděluje úřední značka schválení t y p u 

T CM H_2 8/^5 — 2183 

O d ů v o d n ě n í : 
Uvedené měřidlo splňuje metrologické požadavky, j a k b y l o 
zjištěno odbornou t e c h n i c k o u zkouškou, provedenou Českým 
metrologickým i n s t i t u t e m . 
P o u č e n í o o d v o l á n í : 
P r o t i tomuto rozhodnutí l z e podat u Úřadu p r o t e c h n i c k o u 
n o r m a l i z a c i , m e t r o l o g i i a státní zkušebnictví r o z k l a d do 15 
dnů ode dne jeho oznámení. 
P ř í l o h a 
j e nedílnou součástí t o h o t o rozhodnutí. Obsahuje základní 
technické údaje a metrologické parametry měřidla. Má celkem 
4 s t r a n y p r o t o k o l u ze dne 15. 1. 1996 a 1 t e c h n i c k o u přílohu. 

U RNDr. Pavel K l e n o v l/s k ý 
ředitel ČMI 

Brno, 3 1 . ledna 1996 



1"Cil i 28/95 2183 

X, Uvod 

ELEKTROMECHANICKÉ VflHY JEŘÁBOVÉ 
MVĚSNÉ, TYP SCS, 
VÝROBCE TftHTRON, FINSKO 

Název a t y p měřidla = 
E! 1 e k t r m e c h a n i. c: ké v á h y j s ŕ á b c: v é 
výr Q b c e Tam t r G n, F x r s o =, 

rávěsné, t y p SCS, 

výrobce měřidla 

Žadatel o typové schválení měřidla i 
M A LIN A -•• S P s E d g 1 a s, s v a ŕ u v a c í t e c h n i. I-.. a 
Pod tratí 2 
CZ~4é é 02 Jablonec nad Nisou 

C i s l o typového schválení 5 

TCM 128/95 — 
l q : 

I I . P r o t o k o l 

1 . P O P Í Š měřidla 
J., 1. !:::! 1 s k t r o m e c han i. c ké . j s ŕ á b o v é závěsné t y p u SCS x;-; 5 A 

ČESKÝ METROLOGICKÝ iŕiSiíTUT 
Laboratoře primární metrologie 

V botanice 4 
150 72 P R A H A 

2 



TCM 128/95 2183 

technické údajs s 

ť: e c h r> i c k é z k ou š k y , 

>! = Základní technické údaje š 

i L.v h vri: i j o u o SCS 63-5 A SCS 100 5 A 

i váíivosti 1 2500/3200 \ 8300 10000 

j 40/100 | 100 

I j 

| 1250/640 | 1260 i 000 

j 1" V D j A í Ti'!" ľ"s i í .™í :Ti ť ľ" í'"; j"s 

ľ". 

tára T < 100 X Ma:-: 

ma;;,, špičkové zatížení 1.00 % na;-; 

t ŕ í d a P ŕ e s n o s t i. (Č S N E N 45 501) 111 

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT 
Laboratoře primárni metrologie 

' t?otaniC9 4 
150 72 PRAHA 



080/94 T C M 128/95 21 S; 

t e p l o t r i i rozsah 
10 o r a j + 4o o r 

napájen i 230 V, nebo 12VDC 

f rekvenčn í rozsah 50 Hz, ±2 H; 

krv t i 1P hl 

Z, IšGLiěka 

presnosti„ 

4= údaje na měřidle 

5= Ověření 

í m p a n s 1 u v y ŕi o d n o c o v a c: í 
1. k s 

2) š r o u b e c: h, P r o c h á z e j í c i c h P ŕ e d n i m P a n e 1 e Í n v a h 

(samo l e p i c í 41 i t e k ) 

>, _.roa ílat-csii o 1 

7 . vzorek měřidla 

j e s t a n o v e n a Výměre m 

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT 
Laboratoře primárni metrologie 

1 6 J /•:, .3AHA 



"Cř! 128/95 2ÍS3 

I I I , Závěr 

v y k n a v a t e 1 t s c: h n i. r k é z k a u š k y 

Datum vy stavení P r o t o ko 1u 3 15,1,1996 

P o č e t s t r á n e k P r o t o k o 1 u 4 (č t v ŕ i ) 

Počet stránek příloh s 1 ( j e d n a ) 

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT 
Laboratoře primární metrologie 

150 7. ř iAHA 



080/94 TCM 128/95-2183 

A 

Max ROZMERY mm HMOTNOST 

kg A C L H I D M kg 
3 200 320 170 631 100 180 19 210 27 
6 300 320 170 700 110 200 23 225 34 

10 000 320 170 823 140 260 27 242 45 

Příloha Č .l Ô8SKf MffHOLOGlCM INSTITUT 
Laboratoře primárni metrologie 

i 6 J 7 \ ÄAHA 


